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本标准按照GB/T 1. 1—2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用ISO 9585: 1990《外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定》。 与

ISO 9585:1990相比， 主要技术差异如下：
——增加了一种测定方法（见第4章 ”

方法2")。

本标准代替YY/T 0342-2002《外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定》。

本标准与YY/T 0342-2002相比， 主要技术差异如下：
—— 修改了本标准对接骨板的适用范围；
——增加了延长装置的要求；
——增加了新的测定接骨板的方法2及对应的术语定义；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会(SAC/TC 110/SC 
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